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CERTIFICATO DI CONFORMITA’
CERTIFICATE OF CONFORMITY

alla norma UNI EN 1865:2001
to the standard UNI EN 1865:2001

N. MD-003-2009

L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini dichiara di avere effettuato le prove del/i prodotto/i sottoindicato/,
seguendo i requisiti indicati nella norma UNI EN 1865:2001 con riferimento alla direttiva 93/42/CEE.

The Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini hereby declares that tests have been carried out on the product/s listed hereafter,
Jollowing the requirements of the standards UNI EN 1865:2001 with reference to the directive 93/42/EEC..

FABBRICANTE: ME.BER. S.r.l.
Manufacturer Via Langhirano, 270 — 43100 FONTANINI (PR)

PRODOTTO “Tipo, identificazione, utilizzo: Barella a cucchiaio in alluminio e materiale plastico

Product “Type, designation, use” modello ERGON art. 16150
Aluminium and plastic scoop stretcher ERGON model article 16150

LUOGO DI PRODUZIONE: Via Langhirano, 270 — 43100 FONTANINI (PR)

Production site

NORMA DI RIFERIMENTO: UNI EN 1865:2001
Reference standard (ad esclusione del punto 4.5.9/clause 4.5.9 excluded)

Il presente certificato ha anche n. 1 allegato/This certificate has also no. I annex.

Documenti di riferimento/Reference documents:
- rapporti di prova n./test reports no. 579-2009 del/of 25/03/2009

Data/Date: 23 Giugno/June 2009
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Il Diretto reL/ Technical Manager
Dr. Ing. Daniele Zerbi




